
EICKEMEYER Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 022 185 55 76 | F 022 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HiRay DENTAL – Model ścienny
Numer art. 176530

Podłączenie lampy rentgenowskiej
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Połączenie sieciowe  
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Gniazdo mocujące ramię RTG

Podłączenie 220 V.
Przez wykfalifikowany 
personel.
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Wywierć otwór tylko w razie potrzeby Wywierć otwór tylko w razie potrzeby
Uwaga!

Nie wiercić tu dziury

Informacja dla wykfalifikowanego 
personelu – montaż płytki mocującej RTG.

	` Nośność ściany: 1346 N (137 kg)

	` Wymagana wysokość pomieszczenia: 
2,23 m

	` Wysokość montażu od dołu:  
1,4 m górna krawędź

	` Zatrzymanie ramienia w lewo / w 
prawo: Ramię ramienia 90 cm  
(uwaga przy wyborze miejsca)

powyżej


